	

	


	




Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr: 3/POIR 1.1.1/2017
z dnia 16 stycznia 2018 roku.



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla urządzenia analizatora hematologicznego 


I. Urządzenie

1. Analizator hematologiczny. Dopuszcza się sprzęt używany (rok produkcji nie wcześniej niż 2012). Należy podać datę produkcji.
a) Pięcioparametrowy rozdział krwinek białych, wyrażony w liczbach procentowych i bezwzględnych na podstawowe subpopulacje: neurocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty.
b) Minimum 26 oferowanych parametrów
c) Rozdział WBC minimum dwoma niezależnymi metodami (w tym met. cytochemii)  w oparciu o bezpośredni pomiar każdej frakcji w ich naturalnej formie.
d) Oznaczanie komórek niedojrzałych w linii limfocytarnej , granulocytarnej i monocytarnej wyrażone na wyniku jako wspólna frakcja LIC% i LIC# oraz atypowych limfocytów – wartości wyrażone w liczbach procentowych i bezwzględnych także uwidocznione na wyniku.
e) Wydajność nie mniej niż 60 badań na godzinę
f) Łatwy wybór trybu pracy CBC lub CBC / Diff  z rzeczywistym ograniczeniem ilości i rodzajów użytych odczynników do analizy CBC.
g) Manualny sposób podawania próbki
h) Objętość próbki dla oznaczenia CBC (bez wstępnego rozcieńczenia) nie może przekraczać 30 l.
i) Bezcyjankowy odczynnik lizujący. Wszystkie oferowane odczynniki, a także kalibrator i krew kontrolna muszą pochodzić od jednego producenta (załączyć oświadczenie). 
j) Analizator musi posiadać zakres liniowości nie mniejszy niż:
WBC 0 – 120 x 103 / µl
RBC  0 – 8 x 106 / µl
HGB  0 – 24 g / dl
[bookmark: _GoBack]HCT   0 – 67 %
PLT    0 – 2800 x 103 / µl
(należy podać zakres)
k) Stabilność odczynników nie krócej niż 5 miesięcy, po podłączeniu do analizatora .
l) Analizator wyposażony w komputer przenośny typu laptop
m) Zewnętrzna drukarka laserowa
n) Oferowane odczynniki, materiał kontrolny i kalibrator oraz analizator pochodzą od jednego producenta.
o) Nie mniej niż 4 odczynniki umiejscowione na pokładzie analizatora.
p) Oferent zapewni autoryzowany serwis  potwierdzony certyfikatem wydanym nie wcześniej niż  w 2018 r.
q) Zarówno analizator jak i oferowane odczynniki muszą posiadać deklarację zgodności z normą EN 45014 i dyrektywą 98/79/EC


II.  Uruchomienie i szkolenie:

a) instalacja maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
b) szkolenie personelu obsługującego system,
c) Dostawa po stronie Wykonawcy

III. Dokumenty do dostarczenia wraz z ofertą przetargową

a) certyfikat CE,
b) instrukcja obsługi w języku polskim.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
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